
Reparto

Responsabile

Stanza N°

29/05/2014 30/05/2014 04/06/2014 05/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 25/06/2014 26/06/2014

prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo

Lato sx letto operatorio 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1

Passamateriali 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Totale 2 0 1 0 0 0 1 0 5 1

livello medio di 

riduzione nei giorni e 

di mantenimento 

1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00Livello di polvere iniziale nel corso dei giorni0,50 0,00 2,50 0,50

29/05/2014 30/05/2014 04/06/2014 05/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 25/06/2014 26/06/2014

prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo

Lampada scialitica 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

Tavolo madre 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0

Passamateriali esterno e bordo 7 7 3 1 2 0 2 1 3 1

Totale 9 7 4 1 2 5 1 7 1

livello medio di 

riduzione nei giorni e 

di mantenimento 

4,50 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 Liv ello di polv ere iniziale nel corso dei giorni 2,00 0,00 2,50 0,50

giorni successivi al ponte del 2 giugno

29/05/2014 30/05/2014 04/06/201 05/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 25/06/2014 26/06/2014

Punti di rilevazione prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo

Lato sx letto operatorio 33 9 3900 26 367 11 556 18 80 93

Passamateriali 62 3 1550 57 103 4 69 11 120 57

Totale 95 12 5450 83 470 15 625 29 200 150

livello medio di 

riduzione nei giorni e 

di mantenimento 47,50 6,00 2725,00 41,50 235,00 7,50 312,50 14,50 100,00 75,00

Sistema in uso

Sistema in sperimentazione: Vileda Professional Sistema in uso

Sistema in sperimentazione: Vileda Professional Sistema in uso

RILEVAZIONI DATI DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA VILEDA PROFESSIONAL PRESSO L’OSPEDALE DI NOVARA

RILEVAZIONI BASSUOMETRO

TRAUMATOLOGIA

PERIODO: dal 29/05/2014 al 26/06/2014

VALORE BASSUOMETRO: MIN 0 - MAX 7

Zucchi

Punti di rilevazione 

Sala operatoria n°. 2

Sistema in sperimentazione: Vileda Professional

RILEVAZIONI BIOLUMINOMETRO RLU

Tavolo madre residuo di colore verde (teli) 

RILEVAZIONI SCALE DI BACHARAC
SCALE DI BACHARAC: MIN 2(=0) - MAX 9

Punti di rilevazione
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